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CAMARA

ALMACEN

SC3

VESTUARIO 1

VESTUARIO 2

VESTUARIO 4

VESTUARIO 3

CAMARAS

AUTOPSIAS

ALMAC£N

VESTIBULO

CADAVER

DUELO

CADAVER

FARMACIA VESTUARIOS MORGUE

SC2

CAMARA

CAMARAS

COCINA

ALMAC£N

CAMARA SORES

PRE-

COM-

COCINA

LAVADO

ALMACEN

ALMACEN

COSTURA

ROPA

LIMPIA

LENCERIA

ALMACEN

ALMACEN

ALMACENES

GASES

MEDICINALES
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VACIO

TALLER

ALARMAS

CONTROL

MANTENIMIENTO
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MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

CUADROS

GENERALES

CENTRAL

FRIGORIFICA
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CENTRAL
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CALDERA

CALDERA

CALDERA
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CENTRALES INSTALACIONES

GIMNASIO

MAQUINA
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REHABILITACION

CAPILLA
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ADMINISTRATIVA

INFORMATICA

INFORMATICA
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EMFERMERIA

ADMINISTRACIčN

UDCA
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DIRECTORGERENTE SECRETARIASALA JUNTAS
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VESTIBULO PRINCIPAL

INFORMACION

CAFETERIA PUBLICO
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ALMACEN

ESPERA

HISTORIAS CLINICAS CAFETERIA

AREA DE
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CONSULTA CONSULTA CONSULTA CURAS

AREA DE

TOCO-GINECOLOGIA

AREA DE

M. INTERNA

ELECTROCAR- CONSULTA CONSULTA

DIOGRAMA

CURAS
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EMERGENCIA
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EMERGENCIA

ESCALERA

EMERGENCIA

ESCALERA

ESTERILIZACIčN

DESPACHO

DESPACHO

VESTUARIO

DESPACHO

DESPACHO

REHABILITACIčN
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(ESPACIO EXTERIOR SEGURO)

EMERGENCIA
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S.E.B.1 S.E.B.2

S.E.B.3
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S.E.B.10

S.E.B.11

S.E.B.12

S.E.B.14

S.E.B.13

S.E.B.16

S.E.B.15

S.E.B.6

S.E.B.7

S.E.B.8

S.E.B.9

ESTERILIZACIčN

DESPACHO

DESPACHO

VESTUARIO

DESPACHO

DESPACHO

REHABILITACIčN

DESPACHO

ELECTROLOGIA

CONSULTA

LABORATORIO

DESPACHO

DESPACHO

DESPACHO

DESPACHO

ALMACEN

TALLER

DESPACHO

CĆMARA

LIMPIEZA

ABIERTA DE 7.30 A 15 h

ABIERTA DE 7.30 A 15 h

ABIERTA DE 8 A 22 h

1 P

1 P

1 P

4 P

1 P

1 P

1 P

1 P

1 P

2 P

1 P

2 P

5 P

2 P

2 P

2 P

2 P2 P

2 P
2 P

2 P
2 P

2 P

2 P2 P
2 P

2 P
2 P

2 P

2 P

50 P
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2 P

2 P
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125 P

6 P
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1 P
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U.C.I.

REANIMACION

CLIMATIZADORES

SC4

BLOQUE QUIRURGICO Y OBSTETRICO

CIRCULACION ESTERIL

QUIROFANO  3 QUIROFANO  2 QUIROFANO  1

ALMACEN

ESTERIL

VESTUARIO

MEDICOSESTERIL

LLEGADA

EMFERMERAS

VESTUARIO

CIRCULACION LIMPIA

SUCIO

CIRCULACION INTERIOR

REANIMACION

PARITORIO

DILATACION OBSERVACION

MEDICOS

ESTAR

EMFERMERAS

ESTAR

ESPERA

PADRES

BOX 2

BOX 3

BOX 4

BOX 5

BOX 6

BOX 1

BA¤O ASISTIDO

ALMACEN

ZONA CONTROL

ALMAC£N

SALA CURAS

SALA YESOS

ESPERA FAMILIARES

CELADORES

ESTAR

MEDICOS

ESTAR

EMFERMERAS

URGENCIAS

SC5

RADIODIAGNOSTICO

SC6

LABORATORIOS

ANATOMIA PATOLOGICA

HEMATOLOGIA Y BANCO

BIOQUIMICA

BACTERIOLOGIA

EXTRACCIONES

DONANTES

TOMA DE

MUESTRAS

ESPERA TOMA DE

MUESTRAS

SC7

CENTRALES

SINDICALES

CENTRALES

SINDICALES

SC8

CIRUGIA GENERAL

UNIDADES EXTERNAS Y

VISITAS

SALA

SC9

CLIMATIZADORES

CLIMATIZADORES

CLIMATIZADORES

CLIMATIZADORES

CLIMATIZADORES

VIAL DE SERVICIO

VIAL DE URGENCIAS

CONSULTA

VESTUARIO

PACIENTES

ASEO

CONSULTA

ESPERA

ALMAC.

ALMAC.

SALA

OBSERVACION

CONTROL/OFICIO

NORTE

EMERGENCIA

ESCALERA

SUR

EMERGENCIA

ESCALERA

EMERGENCIA

ESCALERA

EMERGENCIA

ESCALERA

EMERGENCIA

ESCALERA

RECEPCION

ALMACEN

HOSPITAL

DE DIA

ASEO

CONSULTAS EXTERNAS

S
A
L
A
 
T
E
R
A
P
I
A
 
R
Ć
P
I
D
A

O
F

I
C

I
O

S
U

C
I
O

ALMACENES

SALA DE JUNTAS

CONSULTA

DESPACHO

CATETERISMO

REANIMACION

REANIMACION

REANIMACION

ALMAC£N

DESPACHO

DESPACHOS

SALA DE JUNTAS

DESPACHO

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

DESPACHO

SALA DE ESTAR

SALA DE CURAS

DESPACHO

ALMAC£N

BOX 7

TAC

RAYOS 3

RAYOS 2

RAYOS 1

CONTROL

DESPACHO

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

CONSULTA

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

RACK

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

SALA

ESTAR

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

ALMAC£N FARMACIA

EMERGENCIA

ESCALERA

VIAL DE SERVICIO
MICROBIOLOGIA

U.C.S.I.

SECTOR 15

SECTOR 26

SECTOR 27

SECTOR 28

SECTOR 29

SECTOR 30

SECTOR 30

SECTOR 30

SECTOR 16

SECTOR 18

SECTOR 01

SECTOR 31

SECTOR 23

SECTOR 24

SECTOR 25

SECTOR 20
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ZONA DE RIESGO

ESPECIAL ALTO
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ESPECIAL BAJO
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PLANO NÜ:

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

FORMATO A2

HOSPITAL GENERAL DE REQUENA

SEPT 2016

Ignacio Gonz§lez

Rodr²guez

PARAJE CASABLANCA, S/N

REQUENA (VALENCIA)

1:400

1Û

07

ZONA DE RIESGO

ZONA DE RIESGO

ZONAS RIESGO

RADIACTIVO

BIOLOGICO

SECTOR 15 

SECTORES INCENDIO

NOMBREID PLANTAS QUE ABARCA

SECTOR 16

SECTOR 18 

SECTOR 27 

SECTOR 28

SECTOR 29 

NOMBREID PLANTAS QUE ABARCA

SECTOR 30

SECTOR 31

SECTOR 01 

SECTORES RADIACTIVIDAD

NOMBREID PLANTAS QUE ABARCA

PLANTA 1Û

ZONAS RIESGO

DE INCENDIO

PB - P1

PLANTA 1Û

PLANTA 1Û

PLANTA 1Û

PLANTA 1Û

PLANTA 1Û

SECTOR 23 

SECTOR 24 

SECTOR 25 

SECTOR 26

PLANTA 1Û

PB - P1 - P2 - PC

PB - P1 - P2 - PC

PB - P1 - P2 - PC

PB - P1 - P2 - PC

PB - P1 - P2 - PC

SECTOR 20

PB - P1



U.C.I.

REANIMACION

CLIMATIZADORES

SC4

BLOQUE QUIRURGICO Y OBSTETRICO

CIRCULACION ESTERIL

QUIROFANO  3 QUIROFANO  2 QUIROFANO  1

ALMACEN

ESTERIL

VESTUARIO

MEDICOSESTERIL

LLEGADA

EMFERMERAS

VESTUARIO

CIRCULACION LIMPIA

SUCIO

CIRCULACION INTERIOR

REANIMACION

PARITORIO

DILATACION OBSERVACION

MEDICOS

ESTAR

EMFERMERAS

ESTAR

ESPERA

PADRES

BOX 2

BOX 3

BOX 4

BOX 5

BOX 6

BOX 1

BA¤O ASISTIDO

ALMACEN

ZONA CONTROL

ALMAC£N

SALA CURAS

SALA YESOS

ESPERA FAMILIARES

CELADORES

ESTAR

MEDICOS

ESTAR

EMFERMERAS

URGENCIAS

SC5

RADIODIAGNOSTICO

SC6

LABORATORIOS

ANATOMIA PATOLOGICA

HEMATOLOGIA Y BANCO

BIOQUIMICA

BACTERIOLOGIA

EXTRACCIONES

DONANTES

TOMA DE

MUESTRAS

ESPERA TOMA DE

MUESTRAS

SC7

CENTRALES

SINDICALES

CENTRALES

SINDICALES

SC8

CIRUGIA GENERAL

UNIDADES EXTERNAS Y

VISITAS

SALA

SC9

CLIMATIZADORES

CLIMATIZADORES

CLIMATIZADORES

CLIMATIZADORES

CLIMATIZADORES

VIAL DE SERVICIO

VIAL DE URGENCIAS

CONSULTA

VESTUARIO

PACIENTES

ASEO

CONSULTA

ESPERA

ALMAC.

ALMAC.

SALA

OBSERVACION

CONTROL/OFICIO

NORTE

EMERGENCIA

ESCALERA

SUR

EMERGENCIA

ESCALERA

EMERGENCIA

ESCALERA

EMERGENCIA

ESCALERA

EMERGENCIA

ESCALERA

RECEPCION

ALMACEN

HOSPITAL

DE DIA

ASEO

CONSULTAS EXTERNAS

PUNTO DE REUNION

S
A
L
A
 
T
E
R
A
P
I
A
 
R
Ć
P
I
D
A

O
F

I
C

I
O

S
U

C
I
O

45 mm

45 mm

45 mm

45 mm

45 mm

ALMACENES

SALA DE JUNTAS

CONSULTA

DESPACHO

CATETERISMO

REANIMACION

REANIMACION

REANIMACION

ALMAC£N

DESPACHO

DESPACHOS

SALA DE JUNTAS

DESPACHO

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

DESPACHO

SALA DE ESTAR

SALA DE CURAS

DESPACHO

ALMAC£N

BOX 7

TAC

RAYOS 3

RAYOS 2

RAYOS 1

CONTROL

DESPACHO

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

CONSULTA

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

RACK

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

SALA

ESTAR

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

ALMAC£N FARMACIA

EMERGENCIA

ESCALERA

VIAL DE SERVICIO
MICROBIOLOGIA

U.C.S.I.

EXTINTOR DE POLVO ABC

EXTINTOR DE CO2

CUADRO EL£CTRICO GENERAL

CUADRO EL£CTRICO

SIRENA

PULSADOR

CENTRAL DE ALARMA

BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA

DETECTOR DE INCENDIOS

MEDIOS T£CNICOS DE PROTECCIčN

PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

E

LUMINARIA EMERGENCIA

Y SE¤ALIZACIčN

LUMINARIA EMERGENCIA

ALUMNO:

PLANO:

EMPLAZAMIENTO:

POBLACIčN:

FECHA:

ESCALA:

PLANTA:

PLANO NÜ:

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

FORMATO A2

HOSPITAL GENERAL DE REQUENA

SEPT 2016

Ignacio Gonz§lez

Rodr²guez

PARAJE CASABLANCA, S/N

REQUENA (VALENCIA)

MEDIOS AUTOPROTECCIčN

1:400
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08



U.C.I.

REANIMACION

CLIMATIZADORES

SC4

BLOQUE QUIRURGICO Y OBSTETRICO

CIRCULACION ESTERIL

QUIROFANO  3 QUIROFANO  2 QUIROFANO  1

ALMACEN

ESTERIL

VESTUARIO

MEDICOSESTERIL

LLEGADA

EMFERMERAS

VESTUARIO

CIRCULACION LIMPIA

SUCIO

CIRCULACION INTERIOR

REANIMACION

PARITORIO

DILATACION OBSERVACION

MEDICOS

ESTAR

EMFERMERAS

ESTAR

ESPERA

PADRES

BOX 2

BOX 3

BOX 4

BOX 5

BOX 6

BOX 1

BA¤O ASISTIDO

ALMACEN

ZONA CONTROL

ALMAC£N

SALA CURAS

SALA YESOS

ESPERA FAMILIARES

CELADORES

ESTAR

MEDICOS

ESTAR

EMFERMERAS

URGENCIAS

SC5

RADIODIAGNOSTICO

SC6

LABORATORIOS

ANATOMIA PATOLOGICA

HEMATOLOGIA Y BANCO

BIOQUIMICA

BACTERIOLOGIA

EXTRACCIONES

DONANTES

TOMA DE

MUESTRAS

ESPERA TOMA DE

MUESTRAS

SC7

CENTRALES

SINDICALES

CENTRALES

SINDICALES

SC8

CIRUGIA GENERAL

UNIDADES EXTERNAS Y

VISITAS

SALA

SC9

CLIMATIZADORES

CLIMATIZADORES

CLIMATIZADORES

CLIMATIZADORES

CLIMATIZADORES

VIAL DE SERVICIO

VIAL DE URGENCIAS

CONSULTA

VESTUARIO

PACIENTES

ASEO

CONSULTA

ESPERA

ALMAC.

ALMAC.

SALA

OBSERVACION

CONTROL/OFICIO

NORTE

EMERGENCIA

ESCALERA

SUR

EMERGENCIA

ESCALERA

EMERGENCIA

ESCALERA

EMERGENCIA

ESCALERA

EMERGENCIA

ESCALERA

RECEPCION

ALMACEN

HOSPITAL

DE DIA

ASEO

CONSULTAS EXTERNAS

PUNTO DE REUNION

S
A
L
A
 
T
E
R
A
P
I
A
 
R
Ć
P
I
D
A

O
F

I
C

I
O

S
U

C
I
O

ALMACENES

SALA DE JUNTAS

CONSULTA

DESPACHO

CATETERISMO

REANIMACION

REANIMACION

REANIMACION

ALMAC£N

DESPACHO

DESPACHOS

SALA DE JUNTAS

DESPACHO

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

DESPACHO

SALA DE ESTAR

SALA DE CURAS

DESPACHO

ALMAC£N

BOX 7

TAC

RAYOS 3

RAYOS 2

RAYOS 1

CONTROL

DESPACHO

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

CONSULTA

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

2 P

2 P

2 P

1 P

1 P

1 P

2 P

6 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

7 P

2 P

2 P

2 P

2 P

5 P

2 P

2 P

2 P

2 P

12 P

2 P

2 P

2 P

5 P 5 P
2 P

1 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

20 P

1 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

6 P

6 P

2 P

2 P

2 P

2 P

1 P

2 P

1 P

2 P

2 P 2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

3 P

2 P

2 P

10 P 10 P 10 P

3 P

6 P 6 P

2 P

2 P

2 P 2 P

5 P

5 P

E01

E02

E03

E04

E05

E06

RACK

S.E.1Û.1

S.E.1Û.2

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

SALA

ESTAR

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

ALMAC£N FARMACIA

EMERGENCIA

ESCALERA

S.P.1Û.2S.P.1Û.1

S.P.1Û.6

S.P.1Û.5

S.P.1Û.4

S.P.1Û.3

1 P

4 P 5

2 P

20 P

VIAL DE SERVICIO

1

4

5 6

2

3

7

MICROBIOLOGIA

U.C.S.I.

EVACUACIčN

SALIDA DE EDIFICIO

EVACUACIčN

OCUPACIčN

SALIDA DE PLANTA

NO USAR EN CASO DE INCENDIO

NÜ DE ESCALERA DE EVACUACION

SENTIDO DE EVACUACION

NÜ ACCESO AL RECINTO

NÜ ACCESO AL EDIFICIO

OCUPACIčN MĆXIMA PREVISIBLE

333 PERSONAS

(SEGĐN CTE)

NÜ DE TRABAJADORES

X PERSONAS

ALUMNO:

PLANO:

EMPLAZAMIENTO:

POBLACIčN:

FECHA:

ESCALA:

PLANTA:

PLANO NÜ:

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

FORMATO A2

HOSPITAL GENERAL DE REQUENA

SEPT 2016

Ignacio Gonz§lez

Rodr²guez

PARAJE CASABLANCA, S/N

REQUENA (VALENCIA)

1:400

1Û
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SECRETARIA

MEDICINA INTERNAAREA DE MATERNIDAD

AREA DE PEDIATRIA

NORTE

EMERGENCIA

ESCALERA

SALIDA

BIBLIOTECA

ESPERA

SALA DE

SUR

EMERGENCIA

ESCALERA

EMERGENCIA

ESCALERA

EMERGENCIA

ESCALERA

EMERGENCIA

ESCALERA

ESPERA

SALA DE

EMERGENCIA

ESCALERA

JUEGOS

DE

SALA

DESPACHO

DESPACHO

JUNTAS

DE

SALA

ALMAC£N

CURAS

FARMACIA

SALA CRĉTICOS

MEDICACIčN

FARMACIA

JUNTAS

DE

SALA

NEONATOS

ESTAR

DE

SALA

OFFICE

ALMAC£N

OFFICE

ESTAR

DE

SALA

FARMACIA

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

45 mm

45 mm

45 mm

45 mm

HABITACIčN

HABITACIčN

OFFICE

OFFICE

HABITACIčN

MI

CONTROL

SINDICATOS

DESPACHO

DESPACHO

MEDIOS DE PROTECCIčN

EXTINTOR DE POLVO ABC

EXTINTOR DE CO2

CUADRO EL£CTRICO GENERAL

CUADRO EL£CTRICO

SIRENA

PULSADOR

CENTRAL DE ALARMA

BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA

DETECTOR DE INCENDIOS

MEDIOS T£CNICOS DE PROTECCIčN

PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

E

LUMINARIA EMERGENCIA

Y SE¤ALIZACIčN

LUMINARIA EMERGENCIA

ALUMNO:

PLANO:

EMPLAZAMIENTO:

POBLACIčN:

FECHA:

ESCALA:

PLANTA:

PLANO NÜ:

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

FORMATO A2

HOSPITAL GENERAL DE REQUENA

SEPT 2016

Ignacio Gonz§lez

Rodr²guez

PARAJE CASABLANCA, S/N

REQUENA (VALENCIA)

1:400

P2
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SECRETARIA

MEDICINA INTERNAAREA DE MATERNIDAD

AREA DE PEDIATRIA

NORTE

EMERGENCIA

ESCALERA

SALIDA

BIBLIOTECA

ESPERA

SALA DE

SUR

EMERGENCIA

ESCALERA

EMERGENCIA

ESCALERA

EMERGENCIA

ESCALERA

EMERGENCIA

ESCALERA

ESPERA

SALA DE

EMERGENCIA

ESCALERA

JUEGOS

DE

SALA

DESPACHO

DESPACHO

JUNTAS

DE

SALA

ALMAC£N

CURAS

FARMACIA

SALA CRĉTICOS

MEDICACIčN

FARMACIA

JUNTAS

DE

SALA

NEONATOS

ESTAR

DE

SALA

OFFICE

ALMAC£N

OFFICE

ESTAR

DE

SALA

FARMACIA

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

HABITACIčN

S.P.2Û.1

S.P.2Û.3

S.P.2Û.2

S.P.2Û.4

HABITACIčN

HABITACIčN

OFFICE

OFFICE

HABITACIčN

MI

CONTROL

E05 E04

E03

E01

22 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P2 P

2 P2 P

2 P2 P

2 P2 P

2 P2 P

2 P2 P

2 P2 P

2 P2 P

2 P2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

13 P

2 P

5 P

1 P

1 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

2 P

5 P

2 P

9 P

2 P

2 P

SINDICATOS

5 P

DESPACHO

DESPACHO

1

4

5
6

2

3

EVACUACIčN

SALIDA DE EDIFICIO

EVACUACIčN

OCUPACIčN

SALIDA DE PLANTA

NO USAR EN CASO DE INCENDIO

NÜ DE ESCALERA DE EVACUACION

SENTIDO DE EVACUACION

NÜ ACCESO AL RECINTO

NÜ ACCESO AL EDIFICIO

OCUPACIčN MĆXIMA PREVISIBLE

153 PERSONAS

(SEGĐN CTE)

NÜ DE TRABAJADORES

X PERSONAS

ALUMNO:

PLANO:

EMPLAZAMIENTO:

POBLACIčN:

FECHA:

ESCALA:

PLANTA:

PLANO NÜ:

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

FORMATO A2

HOSPITAL GENERAL DE REQUENA

SEPT 2016

Ignacio Gonz§lez

Rodr²guez

PARAJE CASABLANCA, S/N

REQUENA (VALENCIA)

1:400

P2
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MAQUINARIA

ASCENSORES

CLIMATIZADORES SC10

MAQUINARIA

ASCENSORES

ASCENSORES

MAQUINARIA

ESCALERA

EMERGENCIA

SECTOR 24+25SECTOR 16

SECTOR 34

SECTOR 23

SECTOR 18

FORMATO A3

ALUMNO:

PLANO:

EMPLAZAMIENTO:

POBLACIčN:

FECHA:

ESCALA:

PLANTA:

PLANO NÜ:

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

HOSPITAL GENERAL DE REQUENA

SEPT 2016

Ignacio Gonz§lez

Rodr²guez

PARAJE CASABLANCA, S/N

REQUENA (VALENCIA)

SECTORES Y ZONAS DE RIESGO

1:400

PC

13

ZONA DE RIESGO

ZONA DE RIESGO

ZONAS RIESGO

ESPECIAL ALTO

ESPECIAL MEDIO

ZONA DE RIESGO

ESPECIAL BAJO

DE INCENDIO

SECTOR 16 

SECTORES INCENDIO

NOMBREID PLANTAS QUE ABARCA

PS-PB-P1-P2

SECTOR 18 PS-PB-P1-P2

SECTOR 23 PS-PB-P1-P2

SECTOR 24+25 PS-PB-P1-P2

SECTOR 34 CUBIERTA



MAQUINARIA

ASCENSORES

CLIMATIZADORES SC10

MAQUINARIA

ASCENSORES

ASCENSORES

MAQUINARIA

ESCALERA

EMERGENCIA

FORMATO A3

ALUMNO:

PLANO:

EMPLAZAMIENTO:

POBLACIčN:

FECHA:

ESCALA:

PLANTA:

PLANO NÜ:

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

HOSPITAL GENERAL DE REQUENA

SEPT 2016

Ignacio Gonz§lez

Rodr²guez

PARAJE CASABLANCA, S/N

REQUENA (VALENCIA)

EXTINTOR DE POLVO ABC

EXTINTOR DE CO2

CUADRO EL£CTRICO GENERAL

CUADRO EL£CTRICO

SIRENA

PULSADOR

CENTRAL DE ALARMA

BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA

DETECTOR DE INCENDIOS

MEDIOS T£CNICOS DE PROTECCIčN

PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

E

LUMINARIA EMERGENCIA

Y SE¤ALIZACIčN

LUMINARIA EMERGENCIA

SECTORES Y ZONAS DE RIESGO

1:400

PC
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MAQUINARIA

ASCENSORES

CLIMATIZADORES SC10

MAQUINARIA

ASCENSORES

ASCENSORES

MAQUINARIA

ESCALERA

EMERGENCIA

E04

E01

FORMATO A3

ALUMNO:

PLANO:

EMPLAZAMIENTO:

POBLACIčN:

FECHA:

ESCALA:

PLANTA:

PLANO NÜ:

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

HOSPITAL GENERAL DE REQUENA

SEPT 2016

Ignacio Gonz§lez

Rodr²guez

PARAJE CASABLANCA, S/N

REQUENA (VALENCIA)

EVACUACIčN

SALIDA DE EDIFICIO

EVACUACIčN

OCUPACIčN

SALIDA DE PLANTA

NO USAR EN CASO DE INCENDIO

NÜ DE ESCALERA DE EVACUACION

SENTIDO DE EVACUACION

NÜ ACCESO AL RECINTO

NÜ ACCESO AL EDIFICIO

OCUPACIčN MĆXIMA PREVISIBLE

0 PERSONAS

(SEGĐN CTE)

NÜ DE TRABAJADORES

0 PERSONAS

1:400
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